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医療規格適合タッチモニター03LM シリ－ズの仕様変更の件(改訂版) 
 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。  

さて、掲題の件につきまして、医療用安全規格適合のデスクトップタイプのタッチモニター03LM シリ－ズを機能

改善のため仕様変更及び型番の変更をすることをお知らせしておりましたが、終息製品の購入に関しましては

在庫限りに変更させていただくことになりました。 

つきましては、下記の通り、ご案内申し上げますので、何卒、御理解の程宜しく御願い致します。 

敬 具 

記 

1.対象機種 

終息製品 後継製品 

製品コード 製品名 製品コード 製品名 

E350028 ET1903LM-2UWA-0-WH-G E124149 ET1903LM-2UWA-1-WH-G 

E350428 ET2203LM-2UWA-0-WH-G E124537 ET2203LM-2UWA-1-WH-G 

E350822 ET2403LM-2UWA-0-WH-G E124923 ET2403LM-2UWA-1-WH-G 

E351200 ET2703LM-2UWA-0-WH-G E125304 ET2703LM-2UWA-1-WH-G 

 

2．変更内容 

タッチパネル表面処理を クリア（光沢）からアンチグレア（非光沢）に変更 

 

3．変更時期 

以下のようなスケジュールを予定しています。 
後継製品サンプル提示開始 後継製品出荷開始 終息品修理対応期限 

’19 年 9 月 ‘19年 10月 ‘24年 11月末日 

備考) 但し、修理対応期間内であっても部品の入手が困難な場合、修理出来ない場合があります。 

 

終息製品に関しましては在庫限りとさせていただきます。 

終息製品の在庫、及び後継製品の出荷時期等につきましては、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。 

 

以上 


